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 . هستم تایید رسمی طیفمایل به دریافت  □ 

 . مایل به تایید رسمی ساختار نمونه در محلول هستم □

 . به گرفتن مشاوره در تعیین ساختار نمونه در محلول هستممایل  □
 

 شود.که از نسل جدید دستگاه بروکر است انجام می   NMR 400 MHz Neoها توسط دستگاه نالیز نمونه آ •

ن هسته در یک مولکول  آباید درصد    13Cکم و درصد فراوانی پایین مانند    )gyromagnetic  γ  هایی با حساسیت )ثابتدر مورد هستهمشتریان محترم باید توجه داشته باشند   •

هایی با شدت خوب و مشاهده نشدن سیگنال دن این شرایط   گرم از نمونه در حلال انتخاب شده حل شود. در صورت مناسب نبولی  می   30باید به اندازه    همچنین   نمونه بالا بوده و

  شود.زمایش برگشت داده نمیآن ندارد و هزینه آدانشگاه تعهدی در مقابل 

 عواقب زیانبار احتمالی مادی و معنوی در صورت بروز، شود. ت هیچ شرایطی ارسال نشده و پذیرش نمی ح، لذا تکند برای دستگاه مشکل ایجاد می  های حاوی مواد فلزی یا پارامغناطیسنمونه  •

 . بر عهده متقاضی می باشد

های با  زمان پاسخ گویی برای درخواست    باشد.می  روز کاری   20تا    کربنیک و دوبعدی  و آزمون      روز کاری   10تا    فسفر / فلئور  و نیز یک بعدیپروتون   یک و دوبعدی  زمان پاسخ گویی به آزمون •

 شود.دهی افزوده می در صورت بروز حوادث پیش بینی نشده یا سرویس و تعمیر دستگاه، به زمان جواب. می باشد کاری روز 30و  روز 20نمونه به ترتیب  8بیش از 

 می باشد متقاضی تمام موارد ذکر شده مورد پذیرش □

ضی                             اامضا متق  
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